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• Field data/Voorbeeld uit de praktijk



Company Confidential

Overwegingen meetmethodes Biologische activiteit/ATP
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Portable meetsystemen

• Geen conservering nodig

• Resultaat 1-3 dagen

• Flexibiliteit puntonderzoek

Extern lab: 

• Resultaat enkele weken

Realtime on-line meetsystemen (24/7)

• Continu bewaking, alarmering en sturing

• Geen monstername op locatie

• Monitoring op afstand mogelijk

• Interventie in plaats van preventie
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ONLINE ATP ANALYSE
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• Adenosinetrifosfaat of ATP is een hoogenergetisch 
molecuul dat in en rond levende cellen wordt 
aangetroffen

• Cel sterft en ATP wordt snel afgebroken

• ATP dient als een betrouwbare biomarker voor
levende organismen in een monster

• ATP kan worden gebruikt als parameter in hoogfrequente,
automatische, online microbiële analyse in water

INTRACELLULAR

EXTRACELLULAR

Totaal ATP = Intracellular ATP + Extracellular ATP

• Extracellulair ATP of vrij ATP is het deel van ATP 
dat vrijkomt door dode cellen.

• Intracellulair ATP is het deel van ATP van de 
metabolisch actieve (levende) organismen
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ONLINE ATP ANALYSE
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De eerste microbiologische analysator die de ATP-vuurvliegtest 
gebruikt en voldoet aan de internationale standaardmethode 
ASTM D4012-81.

• Snelle resultaten (enkele minuten ≈ realtime gegevens)
- 10 minuten kan worden uitgesteld tot 2,5 uur

• Analytische prestaties, LOD van 0,5 pg / ml
• Tot 8 monsterstromen mogelijk
• Zeer gevoelige en stabiele ATP-reagentia
• Automatisering en reiniging

-Spoelen na elk monster.
-Reiniging met HCl om eventuele biofilm af te breken.
-Reinigen met NaOH om resterende bacteriën te 
hydrolyseren
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Chemiluminescentie (ATP) meetmethode
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Auto-spoelen Sample 1 Read RLU ATP free

* RLU = Relative Light Units

Ultrasone verstoort alle 
cellen in het monster 

en maakt ATP vrij.

Reagentia reageren 
met de ATP en 
genereren een 

specifieke 
lichtopbrengst bij 

560 nm.

Intracellulair ATP berekend en 
alle ATP-porties 

gekwantificeerd door de 
specifieke kalibratiecurve.

RLU* waarde na
chemiluminescentie
reactie, ~3 minutes.

Sample 2           Sonication          Firefly reaction Read RLU ATP total Result & Reporting

RLU* waarde na
chemiluminescentie reactie, 

~3 minutes.

Automatisch spoelen
voorkomt vervuiling en

cross-contaminatie
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Wat gebeurt er tijdens desinfectie?

7

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 5 10 15 20

R
LU

Time

ATP total

ATP free

ATP intra-cellular

Na behandeling: ATP intracellular ≈ 0    : alle bacteriën zijn gedood
ATP total =  ATP free : het ATP is vrijgekomen uit de bacteriën

Voor behandeling: ATP intracellular ≈ 0    : alle bacteriën zijn gedood
ATP total =  ATP free : het ATP is vrijgekomen uit de bacteriën

Field data 
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Field data 

Test data Online ATP meten op bestaand koelwatersysteem. 

Metingen op een koelwatersysteem waarin monochloramine wordt gedoseerd.
Dosering wordt tijdgestuurd uitgevoerd. 3 uur doseren wordt afgewisseld met 5 
uur niet doseren.

START DOSERING

Test data Online ATP meten op bestaand koelwatersysteem. 




